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Imegen le garantiza que todos sus productos estdn libres de defectas, tanto en
los materiales empleados comao en su proceso de fabricacion.

Esta garantia se hace extensible hasta la fecha de caducidad, siempre gue se
abserven las condiciones de conservacion especificadas en este manual.

Nuestros praoductas estdn disefiados para uso en investigacidn. Imegen no
le ofrece ninguna otra garantio, expresa o implicita, que se extienda mds alld
del funcionamiento correcto de los componentes de este Kit. La Unica obligacién
de Imegen, respecto de las garantias precedentes, serd la de reemplazar los
productaos, a bien devalver el precio de la compra de los mismas, a voluntad del
cliente, siempre y cuando se pruebe lo existencia de un defecto en los
materiales, o bien en la elaboracién de sus productos. Imegen no serd
responsable de ningun dafio, directo o indirecto, que resulte en péerdidas
econdémicas g en dafios que pudieran producirse por el uso de este producto por
parte del comprador o usuario.

Todos las productos comercializados por Imegen son sometidos a un riguroso
control de calidad. El kit imegen® QScreening Multiplex | ha superado todas las
pruebas de validacion internas, que garantizan la fiabilidad y reproducibilidad de
cada lote fabricado.

Para cualguier consulta sobre las aplicaciones de este producto o sobre sus
protocolas, puede contactar con nuestro Departamento Teécnico:

Teléfana: 3963 212 340
e-Mail: info@imegen.es
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*imegen es una marca registrada del Instituto de Medicina Genémica en Espafia
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1. Informacion del producto

Descripcion del Kit

El andlisis de quimerismos maoleculares, resultantes de un trasplante
alogenico, se ha convertido en un método bien establecido para controlar la
evolucidn del trasplante y para evaluar el riesgo de recaida.

Con el kit imegen-Quimera se puede determinar la presencia de quimerismas
hematopoyeticos en el periodo post-trasplante mediante la cuantificacion
relativa por PCR a tiempo real de polimorfismos de insercion/delecion
[INDELs] o alelos nulos, respecto a lo cantidad total de ADN presente en la
muestra. Para realizar dicha cuantificacién es necesario analizar un gen de
referencia [b-globina] y un polimorfismo informative. Se considera que un
polimorfismo es informative cuando se detecta en el receptor del trasplante y
no en el donante. Para determinar la informatividad de las polimarfismas se
han desarrollado los kits imegen-Screening | y Il e imegen-QScreening
Multiplex I [ref. IMG-116-1, IMG-116-22 e IMG-116-24).

Los polimorfismos SRY y RhD no se han incluido en el panel imegen-
QScreening Multiplex | yao que no es necesario su analisis molecular para
determinar la informatividad. EI SRY es informativo cuando el receptor es
varén y la donante mujer. Y el RhD es infarmativo cuando el receptor tiene
grupo sanguineo Rh™ y el donante Rh.

La informatividad glebal acumulada de este panel, junto con los polimorfismaos
SRY y RhD, es del 96%.

Todo lo familia de kits imegen-Quimera han sido desarrollados en
colaboracion con el Hospital Regional Carlos Haya de Mdlaga incluido en el
Servicio Andaluz de Salud [SAS]. Fruto de este acuerdo, Imegen pasee una
licencio exclusiva y mundial sobre el Know-how de los productas para lo
fabricacion y explotacion comercial de las mismaos.
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A cantinuacion se muestra el protocolo de trabajo a seguir cuando se emplean
los kits imegen-QScreening Multiplex I, imegen-Screening | y Il e imegen-

Quimera.
Recepcién de muestras
Extraccion de ADN
Genotipado para la deteccion de alelos informativos imegen® Screening 1 y 11,
imegen® QScreening
i Multiplex |
REF. IMG-116-1
P o IMG-116-22
Identif fica de alel
entificacion especifica de alelos IMG-116.24
Cuantificacion relativa de los alelos
l imegen® Quimera
(REF: Tabla 1)
Andlisis del estado de los Quimerismos
| magen 1. Protocolo de trabajo para |/ a detecci - -n y

Uso previsto

e kit imegen- i
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